
Esta guía te ayudará a sacar el máximo provecho de la caja de control CTRL+5. 
Para más detalles y una guía completa de instalación, consulta el manual de 
usuario.

GUÍA RÁPIDA 
DE USO
CTRL+5 

En SUNRISE MEDICAL, nos preocupamos por tu seguridad. 
Te recomendamos leer el manual de usuario completo para 
obtener instrucciones detalladas sobre el uso seguro y las 
pautas de mantenimiento de la caja CTRL+5.

 



¿CÓMO FUNCIONA?  
La caja de control CTRL+5 permite controlar las funciones eléctricas del asiento 
mediante botones, interruptores, o comandos de voz. La activación por voz está 
disponible en ambas versiones de la caja de control. Aunque la activación por voz esté 
habilitada, siempre puedes operar el CTRL+5 manualmente con los botones. 
Los botones 1–10 vienen configurados con funciones predeterminadas, pero un 
distribuidor puede reprogramarlos según tus preferencias.

CTRL+5 te ofrece acceso fluido a tus posiciones preferidas, ayudándote a mantener una 
postura óptima durante todo el día.

• La activación por voz está desactivada por 	
  defecto.
• Enciende tu silla de ruedas.

• Para activarla, entra en modo de configuración       
  manteniendo presionados los botones 1, 9 y 10   	
  durante 3 segundos → el LED se pondrá ROJO,  	
  indicando que estás en modo configuración.

• Para activar el control por voz, pulsa el botón 7. 

USO DE LA CAJA DE CONTROL 
CTRL+5 CON CONTROL POR VOZ
 • Enciende tu silla de ruedas.

•  Di “Hello Sunrise” → el LED se pondrá AZUL.

•  Di “Sunrise [número en inglés]” (por ejemplo, 	
  “Sunrise two”) para activar una función eléctrica 	
  del asiento durante el tiempo que hayas 	    	
  configurado.

• Escucha el siguiente comando durante 8 segs.

• Para detenerlo de inmediato, solo di “STOP” o   	
  pulsa cualquiera de los botones de la caja CTRL+5.

Ingresa al modo de configuración 
manteniendo presionados los botones  
1, 9 y 10 durante 3 segundos.

Para activar el control por voz, pulsa el botón 7.

USO DE LA CAJA DE CONTROL 
CTRL+5 CON BOTONES O 
INTERRUPTORES 
• Enciende tu silla de ruedas.
• Pulsa un botón o interruptor (según el  	   	
  modelo) para activar el movimiento.

• Mantén presionado el botón o interruptor    	
  para mover el asiento.

• Suelta para detenerlo al instante.

PRIMERA CONFIGURACIÓN DE LA 
CAJA DE CONTROL CTRL+5 CON 
CONTROL POR VOZ



• Mantén presionados los botones 1, 9 y 10  	 	
  durante 3 segundos → el LED se pondrá ROJO,  	
  indicando que estás en el modo configuración.
• Pulsa el botón 7 para aumentar el tiempo de 	
  activación.
• Pulsa el botón 8 para disminuir el tiempo de 	
  activación.
• El LED se pondrá PÚRPURA mientras 	   	
  aumentas o disminuyes el tiempo de activación.
• Mantén presionados nuevamente los botones  	
  1, 9 y 10 para guardar y volver al modo normal.

Cada LED indica 6 seg de tiempo de activación:
• Sin LEDs = Control por voz DESACTIVADO
• 1 LED = 6 segundos
• 2 LEDs = 12 segundos
• 3 LEDs = 18 segundos
• 4 LEDs = 24 segundos
• 5 LEDs = 30 segundos

• Mantén presionados los botones 1, 9 y 10 
durante 3 segundos → el LED se pondrá ROJO, 
indicando que estás en modo configuración.

• Pulsa el botón 3 para aumentar el volumen.

• Pulsa el botón 4 para disminuir el volumen.

• El LED se pondrá CIAN mientras ajustas el 	   	
  volumen.

• Mantén presionados nuevamente los 	  	
  botones 1, 9 y 10 para guardar y volver al  
  modo normal.

Cada LED indica un 20 % del volumen:
• Sin LEDs = Silencio
• 1 LED = 20 %
• 2 LEDs = 40 %
• 3 LEDs = 60 %
• 4 LEDs = 80 %
• 5 LEDs = 100 %

ACTIVAR / DESACTIVAR EL CONTROL 
POR VOZ Y AJUSTAR EL TIEMPO DE 
ACTIVACIÓN

AJUSTAR EL VOLUMEN

Entra en el modo configuración 
manteniendo presionados los botones 
1, 9 y 10 durante 3 segundos.

Luces LED

Pulsa el botón 7 para aumentar el 
tiempo de activación. 
Pulsa el botón 8 para disminuir el 
tiempo de activación.

Pulsa el botón 3 para subir volumen. 
Pulsa el botón 4 para bajar volumen.



CTRL+5 con interruptores

CTRL+5 con botones
SPOT COLOR:
 Pantone 137 (Orange)
 Pantone Cool Gray 7 (Words)
 Pantone Cool Gray 5 (Sun)

SPOT COLOR (2-Color Version):
 Pantone 137 (Orange)
 Pantone Cool Gray 6

GRAYSCALE:
 Pantone Cool Gray 6

GRAYSCALE:
 Black

WHITE

GUÍA DE COLORES LED 

• Azul: Escuchando (después de decir “Hello 		
  Sunrise”)

• Verde: Comando activo – el sistema está listo

• Amarillo: Comando activo – la inhibición de 	
  conducción está activa

• Rojo: Señala un bloqueo por inhibición de 		
  conducción

• Púrpura: Ajustando el tiempo de activación

• Cian: Ajustando el nivel de volumen

Escanea el código QR para 
ver este documento en otros 
idiomas.
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