
Denne vejledning hjælper dig med at komme i gang med din 
CTRL+5. For detaljerede  instruktioner, installationsoplysninger 
eller lokale kontaktoplysninger henvises til  brugervejledningen.

QUICK START 
GUIDE 
CTRL+5 

SUNRISE MEDICAL TÆNKER PÅ DIN SIKKERHED. 
Læs brugervejledningen for at få oplysninger 
om sikker betjening og vedligeholdelse.



SÅDAN FUNGERER DEN 

CTRL+5 giver dig mulighed for at betjene dine elektriske sædefunktioner ved hjælp af 
intuitive trykknapper, vippekontakter eller stemmekommandoer. Stemmeaktivering 
er tilgængelig på begge versioner af kontakt-boksen. Du kan dog altid betjene CTRL
+5 manuelt ved hjælp af knapperne, selvom stemmeaktivering er aktiveret.
Knapperne 1–10 er forprogrammeret med standard siddefunktioner, men kan 
omprogrammeres af en Sunrise Medical-godkendt tekniker. 
CTRL+5 giver dig nem adgang til dine foretrukne positioner, så du kan opretholde en 
optimal kropsholdning hele dagen.

• Tænd for din kørestol.

• En knap eller en vippekontakt
(afhængigt af model) for at aktivere bevægelse.

• Tryk og hold trykknappen eller
vippekontakten nede for at flytte sædet.

• Slip for at stoppe øjeblikkeligt.

OPSÆT FØRST CTRL+5 MED 
STEMMESTYRING

• Stemmeaktivering er som standard slået fra
(OFF)

• Tænd for din kørestol.
• For at tænde den skal du gå ind i
indstillingsfunktionen ved at holde knapperne
1, 9 og 10 nede i 3 sekunder
→ LED'en lyser RØDT for at angive, at du er i
indstillingsfunktionen.

• For at aktivere stemmeaktivering skal du trykke
på knap 7.

ANVEND CTRL+5 MED STEMMESTYRING
• Tænd for din kørestol.
• Sig “Hello Sunrise” → LED'en bliver BLÅ.
• Sig “Sunrise [nummer]” (ex., “Sunrise 2”) for at
aktivere en elektrisk sædefunktion i en
fast periode, som du selv vælger.

• Systemet lytter efter næste kommando i 8
sekunder.

• Sig »STOP« eller tryk på en vilkårlig knap på 
CTRL+5 for at stoppe bevægelsen øjeblikkeligt.

BRUG AF CTRL+5 MED TRYKKNAPPER 

ELLER VIPPEKONTAKTER  

Gå ind i indstillingsfunktionen ved at holde  
knapperne 1, 9 og 10 nede i 3 sekunder

For at aktivere stemmestyring skal du trykke 
på knap 7.



• Hold knapperne 1, 9 og 10 nede i 3 sekunder
→ LED'en lyser RØDT for at angive, at du er i
indstillingsfunktionen (settings).

• Tryk knap 7 for at øge aktiveringstiden

• Tryk knap 8 for at reducere aktiveringstiden

• LED'en lyser LILLA, når aktiveringstiden øges/
reduceres

• Hold knap 1 + 9 + 10 nede igen for at gemme
og vende tilbage til normal tilstand

Hver LED angiver 6 sekunders aktiveringstid 
(for aktuatoren):
• Ingen LED = Stemmestyring er slukket (OFF)
• 1 LED = 6 sek
• 2 LED'er = 12 sek
• 3 LED'er = 18 sek
• 4 LED'er = 24 sek
• 5 LED'er = 30 sek

• Hold knapperne 1, 9 og 10 nede i 3 sekunder
→ LED'en lyser RØDT for at angive, at du er i
indstillingsfunktionen (settings).

• Tryk på knap 3 for at øge lydstyrken

• Tryk på knap 4 for at sænke lydstyrken

• LED'en lyser CYAN (lys blågrøn), når
aktiveringstiden øges/reduceres

• Hold knapperne 1 + 9 + 10 nede igen for at
gemme og vende tilbage til normal tilstand

• Ingen LED = Mute
• 1 LED = 20%

• 2 LED'er = 40%
• 3 LED'er = 60%
• 4 LED'er = 80%
• 5 LED'er = 100%

SLÅ STEMMESTYRING TIL/FRA OG 
INDSTIL AKTIVERINGSTID

ÆNDRE VOLUMEN

LED'er

Gå ind i indstillingsfunktionen ved at 
holde knapperne 1, 9 og 10 nede
i 3 sekunder.

Tryk på knap 7 for at øge 
aktiveringstiden 
Tryk på knap 8 for at reducere  
aktiveringstiden

Tryk på knap 3 for at øge lydstyrken 
Tryk på knap 4 for at sænke 
lydstyrken

Hver LED angiver 20 %:



Vippekontakter

Trykknapper

SPOT COLOR:
 Pantone 137 (Orange)
 Pantone Cool Gray 7 (Words)
 Pantone Cool Gray 5 (Sun)

SPOT COLOR (2-Color Version):
 Pantone 137 (Orange)
 Pantone Cool Gray 6

GRAYSCALE:
 Pantone Cool Gray 6

GRAYSCALE:
Black

WHITE
Distribueret af: Sunrise Medical  
09.2025

LED FARVE-GUIDE 

• Blå: Lytter (efter »Hello Sunrise«)

• Grøn: Kommando aktiv – systemet er klar

• Gul: Kommando aktiv – fartbegrænsning er aktiv 
(kørestolen kører med begrænset hastighed)

• Rød: Signalerer en kørselsblokering
(kørestolen har spærret for al kørsel)

• Lilla: Justering af aktiveringstid

• Cyan (lys blågrøn): Justering af lydstyrken

Scan QR-koden for at se dette 
dokument på andre sprog.




