
Dieser Leitfaden hilft Ihnen beim Einstieg in die Verwendung Ihres CTRL+5. Aus-
führliche Anweisungen, Informationen zur Installation oder lokale Kontaktdaten 
finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

Kurzanleitung 
CTRL+5 

SUNRISE MEDICAL LEGT WERT AUF IHRE SICHERHEIT
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für Informationen 
zur sicheren Bedienung und Wartung. Alle Angabe gelten 
für die Boxvarianten mit Kipphebel und Taste.

 



SO FUNKTIONIERT ES

Mit der CTRL+5 Box können Sie die elektrischen Sitzfunktionen über intuitive Tasten 
oder Sprachbefehle bedienen. Sie können die CTRL+5 Box auch bei aktivierter Spra-
chaktivierung jederzeit manuell bedienen.

Die Tasten 1–10 sind mit Standard-Sitzfunktionen vorprogrammiert, können jedoch von 
Ihrem Sanitätshaus neu programmiert werden.

Mit der CTRL+5 Box haben Sie nahtlosen Zugriff auf Ihre bevorzugten Sitzpositionen – so 
können Sie den ganzen Tag über eine optimale Körperhaltung einnehmen.

VERWENDUNG DER CTRL+5 MIT 
TASTEN ODER KIPPSCHALTER
• �Schalten Sie Ihren Rollstuhl ein.

• �Drücken Sie eine Taste oder betätigen Sie 
einen Kippschalter (je nach Modell), um die 
Bewegung zu beginnen.

• �Halten Sie die Taste oder den Kippschalter 
gedrückt, um den Sitz weiterhin zu bewegen.

• �Lassen Sie Taste oder Kippschalter los, um die 
Bewegung sofort zu stoppen.

ERSTES EINRICHTEN DER CTRL+5-
BOX MIT SPRACHSTEUERUNG
• �Sprachaktivierung ist werkseitig deaktiviert.

• �Rollstuhl einschalten, falls er ausgeschaltet ist.

• �Für den Programmiermodus Tasten 1, 9 und 10 
drei Sekunden gedrückt halten → LEDs wech-
seln zu ROT.

• �Drücken Sie Taste 7, um die Sprachsteuerung 
zu aktivieren. 

VERWENDUNG DER CTRL+5-BOX MIT 
SPRACHSTEUERUNG
• �Rollstuhl einschalten, falls er ausgeschaltet ist.

• �Sagen Sie „Hello Sunrise“ → Die Farbe der LEDs 
wechselt zu BLAU. 

• �Sagen Sie „Sunrise [Zahl]” (z. B. „Sunrise 2”), um 
die auf Taste 2 gespeicherte  Sitzfunktion zeit-
gesteuert zu aktivieren.

• �Die die CTRL+5-Box lauscht 8 Sekunden lang auf 
weitere Sprachbefehle.

• �Um die Sitzbewegung sofort zu beenden, sagen 
sie einfach STOPP oder drücken Sie eine beliebi-
ge Taste auf dem CTRL+5.

Zum Aktivieren des Einstellungsmodus Tasten 
1, 9 und 10 für 3 Sekunden gedrückt halten.

Zum Einschalten der Sprachsteuerung Taste 7 
drücken.



• �Halten Sie die Tasten 1, 9 und 10 für 3 Se-
kunden gedrückt – die LED leuchtet ROT und 
zeigt den Einstellungsmodus an.

• �Drücken Sie die Taste 7, um die Zeit zu verlän-
gern.

• �Drücken Sie die Taste 8, um diese Zeit zu ver-
kürzen.

• �Die LEDs leuchten LILA, wenn die Aktivie-
rungszeit erhöht/verringert wird.

• �Halten Sie die Tasten 1, 9 und 10 erneut ge-
drückt, um die Einstellung zu speichern und 
den Normalmodus zu aktivieren

Jede leuchtende LED steht für eine Aktiv-
ierungszeit von 6 Sekunden

• �Keine LEDs = Sprachsteuerung AUS

• �1 leuchtende LED = 6 Sekunden

• �2 leuchtende LEDs = 12 Sekunden

• �3 leuchtende LEDs = 18 Sekunden

• �4 leuchtende LEDs = 24 Sekunden

• �5 leuchtende LEDs = 30 Sekunden

• �Halten Sie die Tasten 1, 9 und 10 für 3 Se-
kunden gedrückt – die LED leuchtet ROT und 
zeigt den Einstellungsmodus an.

• �Drücken Sie Taste 3, um die Lautstärke zu 
erhöhen.

• �Drücken Sie Taste 4, um die Lautstärke zu 
verringern.

• �Die LEDs leuchten CYAN, wenn die Lautstärke 
verändert wird.

• �Halten Sie die Tasten 1, 9 und 10 erneut ge-
drückt, um die Einstellung zu speichern und 
den Normalmodus zu aktivieren

Jede leuchtende LED steht für 20% der Maxi-
mallautstärke:

• �Keine leuchtende LED = Stummschaltung

• �1 leuchtende LED = 20%

• �2 leuchtende LEDs = 40%

• �3 leuchtende LEDs = 60%

• �4 leuchtende LEDs = 80%

• �5 leuchtende LEDs = 100%

SPRACHSTEUERUNG EIN-/ 
AUSSCHALTEN & AKTIVIERUNGSZEIT 
EINSTELLEN

LAUTSTÄRKE DER SIGNALTÖNE 
ÄNDERN

Zum Aufrufen des Einstellungsmodus 
Tasten 1, 9 und 10 für 3 Sekunden 
gedrückt halten.

Taste 7 verlängert, Taste 8 verkürzt die 
Aktivierungszeit

Taste 3 erhöht, Taste 4 verringert die 
Lautstärke

LED Anzeigen



Kippschalter 

Tasten

SPOT COLOR:
 Pantone 137 (Orange)
 Pantone Cool Gray 7 (Words)
 Pantone Cool Gray 5 (Sun)

SPOT COLOR (2-Color Version):
 Pantone 137 (Orange)
 Pantone Cool Gray 6

GRAYSCALE:
 Pantone Cool Gray 6

GRAYSCALE:
 Black

WHITE
Vertrieb durch Sunrise Medical 
09.2025

BEDEUTUNG DER 
FARBEN DER LEDS

• �Blau: �Zuhören (nach „Hallo Sunrise“)

• �Grün: �Befehl aktiv – System ist bereit

• �Gelb: �Befehl aktiv – Geschwindkeits- 
beschränkung (Schildkröte) ist aktiv

• �Rot: �Signalisiert eine Sperre des Antriebs, 
da die aktuelle Sitzposition nicht zum 
Fahren geeignet ist.

• �Lila: �Einstellen der Aktivierungszeit

• �Cyan: �Lautstärkeeinstellung

Hier scannen, um dieses 
Dokument in anderen Sprachen 
anzusehen.


