
Ce guide vous aidera à prendre en main votre CTRL+5. Pour des instructions 
détaillées ou des informations sur l’installation, veuillez consulter votre notice 
d’utilisation. 

GUIDE DE
DÉMARRAGE
RAPIDE
CTRL+5 

SUNRISE MEDICAL SE SOUCIE DE VOTRE SÉCURITÉ.
Veuillez lire attentivement votre notice d’utilisation, ainsi que 
les consignes de sécurité et d’entretien. 

 



COMMENT ÇA MARCHE ?
Le boîtier de contrôle CTRL+5 permet de contrôler les fonctions électriques de l’assise à l’aide de 
boutons-poussoirs, d’interrupteurs à bascule ou de commandes vocales.  La commande vocale 
est disponible sur les deux versions du boîtier de commande. Même si la commande vocale est 
activée, vous pouvez toujours utiliser le CTRL+5 manuellement à l’aide des boutons. 
 
Les boutons 1 à 10 sont configurés avec des fonctions prédéfinies, mais votre revendeur peut les 
reprogrammer selon vos préférences. 

Le CTRL+5 vous permet d’accèder facilement à vos positions préférées, vous aidant ainsi à maintenir 
une posture optimale tout au long de la journée.

 

  
• Allumez votre fauteuil roulant.
• Appuyez sur un bouton ou un interrupteur  
  (selon le modèle) pour activer le mouvement.

• Maintenez le bouton ou l’interrupteur       
enfoncé pour déplacer l’assise. 

• Relâchez-le pour l’arrêter instantanément.

• La commande vocale est désactivée par 
défaut. 
• Allumez votre fauteuil roulant.
• Pour l’activer, accédez au mode configuration 
en maintenant enfoncés les boutons 1, 9, et 10 
pendant 3 secondes → la LED devient ROUGE 
indiquant que vous êtes en mode configuration.

•  Pour activer la commande vocale, appuyer sur 
le bouton 7. 
 

 

• Allumez votre fauteuil roulant.
• Dites “Hello Sunrise” → la LED devient BLEUE. 

• Dites “Sunrise [numéro en anglais]”              
(ex : “Sunrise two”) pour activer une fonction 
d’assise électrique pendant la durée que vous 
avez configurée.

• Écoutez la commande suivante pendant 8 sec.

• Pour l’arrêter immédiatemment, dites simple-
ment “STOP” ou appuyez sur n’importe quel 
bouton du CTRL+5.

UTILISATION DU BOÎTIER CTRL+5 AVEC 
BOUTONS OU INTERRUPTEURS

Accédez au mode de configuration en mainte-
nant enfoncés les boutons 1, 9, et 10 pendant 3 
secondes
Pour activer la commande vocale, appuyez sur 
le bouton 7

PREMIÈRE CONFIGURATION DU BOÎTIER 
DE COMMANDE CTRL+5 AVEC COMMANDE 
VOCALE

UTILISATION DU BOÎTIER DE COMMANDE 
CTRL+5 AVEC COMMANDE VOCALE



• Maintenez les boutons 1, 9, et 10 pendant 3 
secondes → la LED devient ROUGE indiquant que 
vous êtes en mode configuration.

• Appuyez sur le Bouton 7 pour augmenter le 
temps d’activation  
• Appuyez sur le Bouton 8 pour diminuer le 
temps d’activation

• La LED devient VIOLETTE quand vous  augmen-
tez ou que vous diminuez le temps d’activation  
• Maintenez enfoncés à nouveau les boutons 1 + 
9 + 10 pour enregistrer et revenir au mode normal

Chaque LED indique 6 sec. de temps d’activation :
• Aucune LED = Commande vocale DÉSACTIVÉE
• 1 LED = 6 secondes
• 2 LEDs = 12 secondes
• 3 LEDs = 18 secondes
• 4 LEDs = 24 secondes
• 5 LEDs = 30 secondes

• Maintenez enfoncés les boutons 1, 9, et 
10 pendant 3 secondes → la LED devient 
ROUGE indiquant que vous êtes en mode 
configuration.

• Appuyez sur le Bouton 3 pour augmenter 
le volume

• Appuyez sur le Bouton 4 pour diminuer le 
volume

• La LED devient CYAN pendant que vous 
réglez le volume

• Maintenez enfoncés à nouveau les bou-
tons 1 + 9 + 10 pour enregistrer et revenir au 
mode normal

Chaque LED indique 20 % :
• Aucune LED = Sourdine
• 1 LED = 20%
• 2 LEDs = 40%
• 3 LEDs = 60%
• 4 LEDs = 80%

• 5 LEDs = 100%

ACTIVER/DÉSACTIVER LA COMMANDE 
VOCALE ET RÉGLER LE TEMPS
D’ACTIVATION

RÉGLER LE VOLUME

Accédez au mode configuration en main-
tenant les boutons enfoncés 1, 9, et 10 
pendant 3 secondes

Voyants LED

Appuyez sur le Bouton 7 pour augmenter 
le temps d’activation 
Appuyez sur le Bouton 8 pour diminuer le 
temps d’activation

Appuyez sur le Bouton 3 pour augmenter 
le volume 
Appuyer sur le Bouton 4 pour diminuer le 
volume

UTILISATION DU BOÎTIER DE COMMANDE 
CTRL+5 AVEC COMMANDE VOCALE



interrupteur à bascule 

 bouton-poussoir

CT
RL

+5
_Q

ui
ck

 S
ta

rt 
Gu

id
e_

09
20

25
_F

R

SPOT COLOR:
 Pantone 137 (Orange)
 Pantone Cool Gray 7 (Words)
 Pantone Cool Gray 5 (Sun)

SPOT COLOR (2-Color Version):
 Pantone 137 (Orange)
 Pantone Cool Gray 6

GRAYSCALE:
 Pantone Cool Gray 6

GRAYSCALE:
 Black

WHITE

Sunrise Medical SAS
ZAC De La Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

GUIDE COULEURS VOYANTS LED 

• Bleu: Écoute (après avoir dit “Hello Sunrise”) 

• Vert : Commande active – le système est prêt 

• Jaune : Command active – inhibition de       
conduite est active 

• Rouge : Signale un bloquage dû à une inhi-
bition de conduite 

• Violet : Réglage du temps d’activation 

• Cyan : Réglage du niveau de volume

Scannez le code QR pour 
consulter ce document dans 
d’autres langues.


