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Bagagehylla till
elrullstolar från Q-serien

Benämning Art. nr
Bagagehylla till elrullstolar från Q-serien 5005350
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MONTERINGSANVISNING

Montering av bagagehylla

Förberedelser
Obs! Stäng av rullstolen via joystick.

Instruktioner
Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!
•	 Följ anvisningar för montering 

Verktyg som krävs:  
• 5 mm insexnyckel 

    

2. Demontera M8-skruvarna som sitter baktill på infästningen till sitsen på båda sidor:

1. Vad som ingår: Bagagehylla, 2 st M8-skruvar och brickor. 
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3. Trä på bagagehyllan under sitsinfästningen:

4. Monterad bagagehylla:

3. Fäst med de medföljande M8-skruvarna i samma fästhål som tidigare:
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