
Bedienungsanleitung

Fachkundiges 24- Stunden Positionierungs- 
und Aktivitätsmanagement rund um die Uhr

WICHTIGER HINWEIS ZU INFORMATIONEN FÜR VERBRAUCHER: 
Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen, die an den Benutzer dieses Produkts gegeben werden müssen. 
Bitte entfernen Sie dieses Handbuch nicht zur Auslieferung an den Endbenutzer.

FACHHÄNDLER: Dieses Handbuch muss dem Benutzer des Produkts ausgehändigt werden.

BENUTZER: Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Produkts das gesamte Handbuch und bewahren Sie es für den 
zukünftigen Bedarf auf.



Wir hoffen, dass Ihnen Ihr neues PRIMO® 
Positionierungssystem gefällt. In dieser Bedienungsanleitung 
erfahren Sie, wie Sie Ihr System benutzen, reinigen und 
einstellen.

Das PRIMO® Positionierungssystem wurde als ein vielseitiges 
Positionierungssystem für die frühkindliche Betreuung 
entwickelt, um es dem medizinischem Fachpersonal zu 
ermöglichen, Familien ein Positionierungssystem zu verordnen, 
das einfach anzuwenden ist und tagsüber und in der Nacht 
verwendet werden kann. 
Das PRIMO® System ist mit den folgenden britischen und 
europäischen Normen kompatibel:
- Entzündbarkeit
- Atmungsaktivität*
- Härte 
- Luftströmungseigenschaften
- Bei den für das PRIMO SYSTEM verwendeten 
Schaumstoff handelt es sich um formstabile Schaumstoffe 
mit einer Dichte von mindestens 50 kg/m3
- Vorschriften über die Brandsicherheit von 
Möbeln und Einrichtungsgegenständen (2010) 
EN597-2, BS1877-8 1974, BS7177, BS6807,                                                                                                                                          
   BS4578 und CAL117

*ALLE PRIMO-Teile aus PU (ABWISCHBAR) MÜSSEN MIT 
DEN MITGELIEFERTENWEISSEN SCHUTZBEZÜGEN 
VERWENDET WERDEN

BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG GENAU DURCH UND BEWAHREN 
SIE SIE ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF  Bitte machen Sie sich VOR dem erstmaligen 
Gebrauch mit diesem Produkt vertraut! 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Sunrise Medical Niederlassung vor Ort nach einer 
barrierefreien Gebrauchsanweisung. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite. 

Bestimmungsgemäße Verwendung: Ein Schlafsystem zur Unterstützung der Körperform 
für Menschen, die nachts im Bett unter der Einwirkung der Schwerkraft keine bequeme und 
ausgeglichene Position beibehalten können. Dies gilt vor allem bei Haltungspathologien. 
Geeignet für Kleinkinder ab der Geburt bis zum Alter von 18 Monaten.

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen Schwerwiegenden Vorfälle sind 
dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/
oder der Patient niedergelassen ist, zu melden. 

Bei Wiedereinsatz überprüfen Sie alle Reißverschlüsse, Nähte und Stoffe auf Anzeichen von 
Abnutzung. Sind Anzeichen vorhanden, dürfen die Teile nicht wiederverwendet werden. Wir 
empfehlen, die Komponenten von PRIMO nach 5 Jahren auszuwechseln. Bei Schäden an 
Teilen oder Anzeichen von übermäßiger Abnutzung das System NICHT VERWENDEN und 
wechseln Sie die Teile sofort aus.

Wenn Sie Ersatzteile oder Informationen zu einzelnen Komponenten benötigen, entnehmen 
Sie die Teilenummer dem Etikett oder kontaktieren Sie Ihre Sunrise Medical Niederlassung vor 
Ort. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.

WARNUNG!



•	 NICHT im Freien lagern | NICHT in einer feuchten Umgebung lagern

LAGERUNG
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Visual representation - please refer to the Bar Tender file for more information 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ribbon Part No Ribbon Description Ink Roll Part No Ink Roll Description 

STE0404 RIBBON 50mm x 150m TT04 White Coated STE0402 68mm x 410m Black Resin Foil FD68 

 

•	 Alle Bestandteile werden entsprechend der jeweiligen Reinigungsanleitung und gemäß 
den im Gesundheitswesen

•	 vor Ort geltenden Reinigungsverfahren gereinigt | Bei Wiedereinsatz überprüfen Sie alle 
Reißverschlüsse, Nähte und Stoffe auf Anzeichen von

•	 Abnutzung. Sind Anzeichen vorhanden, dürfen die Teile nicht wiederverwendet werden. 
Wenn dieses Produkt

•	 das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu der von Ihrer zuständigen 
Behörde vor Ort benannten Entsorgungsstelle für Matratzen. Alle

•	 Kunststoffteile können ganz dem Recycling zugeführt werden.

ENTSORGUNG



Die Garantie für das PRIMO-System umfasst die Polsterung und Bezüge und gewährleistet für einen Zeitraum 
von VIERUNDZWANZIG MONATEN ab dem Kaufdatum, dass es beim bestimmungsgemäßen Gebrauch frei von 
Material- und Herstellfehlern ist.

Diese Garantie gilt nur für normale Nutzung. Sie gilt nicht im Falle von Missbrauch und bei Verwendung für 
einen nicht in der Gebrauchsanweisung angegebenen Zweck. 

	 Das Einlaufen von Stoffen ist nicht durch unsere Garantie abgedeckt und wir bitten Sie deshalb, unsere 
Reinigungsanleitung genau zu beachten.

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt weitere Bezüge für die Matratze oder Kissen nachbestellen möchten, 
können wir nicht garantieren, dass Sie genau den gleichen Farbton erhalten, da die Färbung unterschiedlich 
ausfallen kann.  Wir behalten uns das Recht vor, Muster oder Farben aus dem Sortiment zu nehmen, werden 
aber immer versuchen, eine möglichst ähnliche Farbe zu finden.

Bestimmte Bewegungsmuster und Verhaltensweisen können den Verschleiß der Bezugsstoffe beschleunigen, 
diese sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Die vorgesehene Lebensdauer des Produkts beträgt 5 Jahre.

GARANTIEBESTIMMUNGEN FÜR DAS PRIMO-SYSTEM

VORSICHT!



•	 Benutzer über 18 Monate.
•	 Ein höheres Körpergewicht kann die seitliche Unterstützung und Druckverteilung einschränken.
•	 Eine schlecht unterstützende Matratze oder ungeeignete Bettwäsche kann Probleme verursachen.
•	 Bitte verwenden Sie dieses Schlafsystem gemäß den vor Ort geltenden Richtlinien zu Umsetzung und 

Handhabung. Wenn Sie mit dem PRIMO® System nicht vertraut sind, benutzen Sie die Positionierungselemente 
nur nach Rücksprache mit einem sachkundigen Therapeuten.

PRIMO – KONTRAINDIKATIONEN

•	 Bei Personen mit einer oder mehrerer der oben genannten Kontraindikationen liegt die Verwendung des 
Produkts im Ermessen der Pflegeperson oder dem beaufsichtigenden medizinischen Fachpersonal. Vor 
dem Gebrauch ist eine umfassende, individuelle Risikobeurteilung durchzuführen. Für Schäden, die durch 
eine nicht bestimmungsgemäße Nutzung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

•	 Bitte sorgen Sie dafür, dass die Sicherheit von Medizinprodukten oder Zusatzausrüstungen (z. B. 
Magensonden, Beatmungsgeräte), die durch die Positionierung im Liegen oder Bewegungen behindert 
oder beeinträchtigt werden können, gewährleistet ist.

•	 Besteht beim Benutzer beim Liegen Dekubitusgefahr, sollte 
während des Gebrauchs des PRIMO eine Druckregulierungsstrategie 
angewendet werden.

•	 NICHT VERWENDEN, wenn Sie Bedenken hinsichtlich eines der folgenden Punkte haben: Atmung | 
Hautzustand | Schlucken | Temperatur | Schmerzen | Druck

WARNUNG

Alter von 0 bis 18 Monate
Wird unter anderem in folgenden Fällen empfohlen: 

PRIMO – INDIKATIONEN

•	 Cerebralparese •	 Schwerer Dekubitus
•	 Hirnverletzung •	 K o m p l e x e 

Haltungsprobleme
•	 Parkinson •	 Kontrakturmanagement
•	 Huntington •	 Hoher oder niedriger 

Muskeltonus
•	 Multiple Sklerose. •	 U n w i l l k ü r l i c h e 

Bewegungen
•	 Motoneuronerkrankung •	 Kontrakturen
•	 Rehabilitation nach einem Schlaganfall •	 Dekubitusgefahr
•	 Schwere und mehrfache Lernbehinderungen •	 Haltungsanomalien



PRIMO® Teile – mit unserem Zubehör können Sie Ihr PRIMO® System ganz individuell anpassen

Wenn Sie weiteres Zubehör für das PRIMO® System oder weitere Bezüge bestellen möchten, wenden 
Sie sich an den Vertrieb unter 01531 635388 oder per E-Mail an: 
sales@helpinghand.co.uk

Beschreibung / Teilenummer Größe

Basismatratze (PR1000GB)
Außen PU grau mit Airmantle®-Kern

1090 x 540 x 40 mm
(42 x 21 x 1,5”)

Aufnahmefähige Auflage mit Klettver-
schluss 
(PR2000GB)

1070 x 520 mm
(42 x 20”)

CoolOver® Bettlaken (PR3000GB) 1190 x 940 mm
(46 x 37”)

Kopfkissen (PR4000GB)
Luftdurchlässiges Kontur-Kopfkissen mit 
CoolOver® Bezug als Standardausstattung
Zusätzlicher CoolOver® Bezug (PR4000C-
VGB)

250 x 200 mm
(9 x 7”)

„D“-Keile (PR4201GB)
CoolOver® Bezug (PR4201CVGB)

100 x 76 x 76 mm
(4 x 3 x 3”)

Kleine, mit Gummigranulat gefüllte Rolle 
(PR4350GB)
CoolOver® Bezug (PR4350CVGB)

300 x 60 x 60 mm
(12 x 2,5 x 2,5”)

Kleine Rolle aus festem Schaumstoff 
(PR4203GB)
CoolOver® Bezug (PR4203CVGB)

300 x 60 x 60 mm
(12 x 2,5 x 2,5”)

Große Rolle aus festem Schaumstoff 
(PR4208GB)
CoolOver® Bezug (PR4208CVGB)

800 x 60 x 60 mm
(31,5 x 2,5 x 2,5”)

Kleines Hufeisen (PR4301GB)
CoolOver® Bezug (PR4301CVGB)

370 x 280 mm
(14,5 x 11”)

Segmentiertes Hufeisen (PR4100GB)
CoolOver® Bezug (PR4100CVGB)

400 x 450 x 60 mm
(15,5 x 17,5 x 2,5”)

Kniecosy (PR4405GB)
CoolOver® Bezug(PR4405CVGB)

300 x 60 x 80 mm
(12 x 2,5 x 3”)

Gurte (Paar) (PR9000GB) 1500 mm
(59”)

Gurte (Paar) (PR9010GB) 2000 mm
(78,5”)



Um Ihr PRIMO® Positionierungssystem im optimalen Zustand zu halten, beachten Sie 
bitte die nachfolgenden Hinweise zur Wäsche und Pflege.

Basismatratze Mit einem feuchten Tuch und einem 
milden Reinigungsmittel abwischen. 
Keine Chlorreiniger oder biologische 
Reinigungsmittel verwenden.

Aufnahmefähige Auflage 
mit Klettverschluss

Mit einem Feinwaschmittel bei maximal 
70°C (158F) in der Maschine waschen. Nicht 
bügeln, im Wäschetrockner trocknen oder 
bleichen.

CoolOver® Bettlaken Mit einem Feinwaschmittel bei maximal 75 °C 
(160 F) in der Maschine waschen. Bei niedriger 
Temperatur im Wäschetrockner trocknen. 
Nicht bügeln oder chemisch reinigen.

Kissen – PU
Einschließlich Kopfkissen, D-Keile, mit 
Gummigranulat gefüllte und feste 
Rollen, Hufeisen und Kniecosy:

Mit einem feuchten Tuch und einem 
milden Reinigungsmittel abwischen. 
Keine Chlorreiniger oder biologische 
Reinigungsmittel verwenden.

Weißer Schutzbezug Mit einem Feinwaschmittel bei maximal 40 °C 
(105 F) in der Maschine waschen. Bei niedriger 
Temperatur im Wäschetrockner trocknen. 
Nicht bügeln oder chemisch reinigen.

CoolOver® Mit einem Feinwaschmittel bei maximal 75 °C 
(160 F) in der Maschine waschen. Bei niedriger 
Temperatur im Wäschetrockner trocknen. 
Nicht bügeln oder chemisch reinigen.

Glossar der Medizinproduktsymbole
Dieses Symbol 
bedeutet 
„Medizinprodukt“

UKCA-
Kennzeichnung CE-Kennzeichnung Besitzerhand-

bucheinsehen

Hersteller-
adresse

EU-
Bevollmächtigter 
für Medizinprodukte

Adresse des 
Bevollmächtigten 
für die Schweiz

Adresse des 
Importeurs

Chargennummer Katalognummer Produktidentifizier-
ungsnummer (UDI) Seriennummer:

GEFAHR!
Warnung zu 
möglicher 
Unfallgefahr oder 
Lebensgefahr

WARNUNG!
Warnung zu 
möglicher 
Verletzungsge-
fahr.

VORSICHT!
Warnung zu 
möglichen 
technischen 
Schäden.

Trocken halten

Herstellungs-
datum

Maximale Zuladung
Bitte beachten Sie 
die Angaben für die 
einzelnen Kissen

Adresse des 
Fachhändlers

Von offenen 
Flammen 
fernhalten

xxxx-xx-xx

REINIGUNG

XXX kg

70°C
158F

75°C
160F

40°C
105F

75°C
160F



So richten Sie Ihr System ein:
1: Die aufnahmefähige Auflage mit Klettverschluss wird mit Druckknöpfen an der Unterlage 
befestigt.
2: Das CoolOver-Bettlaken wird mit Druckknöpfen an der aufnahmefähigen Auflage mit 
Klettverschluss befestigt.

HINWEIS: Das CoolOver® Bettlaken ist größer als die Unterlage und die aufnahmefähige Auflage mit 
Klettverschluss, damit die Stützen ganz angebracht und bedeckt werden können.

BEFESTIGUNGSGURTE
Wenn das PRIMO® System in einem Gitterbett, Kinderbett oder normalen Bett verwendet wird, 
werden die mitgelieferten Befestigungsgurte, die 
in einer Länge von 1,5 m oder 2 m erhältlich sind, 
verwendet.

Bringen Sie den Klettverschluss des Gurtes an 
der Kante der aufnahmefähigen Auflage mit 
dem Klettverschluss an und ziehen Sie eventuell 
überschüssigen Gurt durch, um ihn zu sichern. 
Die Gurte können angebracht bleiben und mit der 
magnetischen Schnalle gelöst oder in umgekehrter Reihenfolge wieder abgenommen werden. 

SICHERHEITSHINWEIS: BITTE VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE 
ÜBERSCHÜSSIGE GURTLÄNGE SICHER UNTER DER MATRATZE 
VERSTAUT SIND. 

EINSTELLUNG

SICHERHEITSHINWEIS: Bitte benutzen Sie Ihr PRIMO-System nur unter 
der Anleitung eines qualifizierten Therapeuten und vereinbaren Sie die 
empfohlenen Überprüfungstermine.VORSICHT!

VORSICHT!



ZUBEHÖR
CoolOver® Bezüge sind für alle Kissen und Kopfkissen 
optional erhältlich. Beim Kopfkissen gehört der CoolOver® 
Bezug zur Standardausstattung.

Die meisten Kissen und Kopfkissen sind für die Verwendung 
UNTER dem CoolOver® Bettlaken ausgelegt, doch die 
große Rolle aus festem Schaumstoff, das segmentierte 
Hufeisen, Kopfkissen und Kniecosy können je nach den 
individuellen Anforderungen auch ÜBER dem CoolOver® 
Bettlaken verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEIS: VERSTAUEN 
SIE NACH DEM ANBRINGEN ALLER 
POSITIONIERUNGSHILFEN DEN 
ÜBERSTAND DES COOLOVER® 
BETTLAKENS UNTER DER 
UNTERLAGE. 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie das PRIMO® Positionierungssystem zur Unterstützung der Haltung und 
für mehr Komfort eingestellt und an sich ändernde Bedürfnisse angepasst werden kann;

SICHERHEITSHINWEIS:  BITTE ZIEHEN SIE BEZÜGLICH DER ANWENDUNG IHREN 
QUALIFIZIERTEN THERAPEUTEN ZURATE.

BEISPIELANWENDUNG – MIT 
COOLOVER® BETTLAKEN

BEISPIELANWENDUNG – OHNE 
COOLOVER® BETTLAKEN

BEISPIELE FÜR DIE ANWENDUNG

VORSICHT!
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The Helping Hand Company
Bromyard Road
Ledbury
HR5 1NB
United Kingdom
Tel: +44 (0)1531 635678
E-mail: sales@helpinghand.co.uk

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88 
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland 
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6, 
94-103 Łódź 
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23 
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical Logistics B.V.
Defensiedok 20
3433 KL Nieuwegein
The Netherlands
T: +31 (0) 30-60-82 100
E: edc@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu 
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza 
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax  +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d, 
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.:  (+420) 547 250 955
Fax:  (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9 
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical 
North American Headquarters
12002 Volunteer Blvd.
Mt. Juliet, TN 37122 USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com
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Helping Hand erklärt als Hersteller, dass dieses 
Produkt mit der Medizinprodukte-Verordnung 
(2017/745) der EU konform ist.

Helping Hand erklärt als Hersteller, dass dieses 
Produkt mit der britischen Medizinprodukte-
Verordnung 2002 Nr. 618 konform ist. 

Helping Hand ist nach ISO-13485 zertifiziert, was die Qualität 
der Produkte bei allen Entwicklungs- und Produktionsstufen 
bestätigt. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen gemäß 
den Vorschriften der EU und des Vereinigten Königreichs. 


