Electrically elevating central legrest
Elektrisk vinkelstillbar sentermontert bensttote
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Mounting the electrically elevating central legrest

Preparation
Note! Switch off the wheelchair via remote control.

Instructions
Note! Suitable work area required!

Remove seat and legrests.

Unscrew the bolts (4x) that attach the legrest support
frame to the seat support frame.

Release the footplate fixing screw and lower the
footplates to remove it from the legrest.

Screw the calf plate mounting bracket to the central
column.

Mount the calf plates to the mounting bracket.

Slide the central legrest unit into the front of the seat
support frame and secure the central legrest unit with
the bolts (4x) on the top and one bolt on either side of
the seat support frame.

Attach cable extensions to connectors and control box

Note! See backside of control box cover for wiring
diagram.

* Hook the seat in place and push it downwards into
position.

e Caution! Reprogram the controls of the chair.

Relevant article numbers
1016781 Electrically elevating central legrest without
calfplates

Tools used
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Montere elektrisk vinkelinstillbar sentermontert benstotte

Forberedelser
Merk! Sla av rullestolen via styreboksen

Anvisninger
Merk! Bruk et egnet arbeidsomrade!

Fjern setet og benstattene.

Skru lgs skruene (4x) som fester benstagtteholderen til
seterammen.

Lagsne festeskruen pa fotplaten og senk fotplatene for &
fierne dem fra benstatten.

Skru fast festebraketten til ankelplaten i den midtre
stangen.

Monter ankelplatene pa monteringsbraketten.

Skyv den sentermonterte benstgtten inn pa fronten av
seterammen, og fest den sentermonterte benstgtten
med skruene (4x) pa toppen og med én skrue pa hver
side av seterammen.

Fest kabelforlengerne til kontaktene og styreboksen

Merk! Se koblingsdiagrammet pa baksiden av dekselet
pa styreboksen.

» Hekt setet pa plass og skyv det ned og pa plass.

* Forsiktig! Omprogrammer stolkontrollene.

Relevante artikkelnumre
1016781 Elektrisk vinkelstillbar sentermontert benstgtte
uten leggputer

Verktoy som brukes
T30 10
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Montering av det elektriska centrala benstodet

Forberedelser
Obs! Stang av mandverboxens av- och paknapp

Anvisningar

Obs! Lampligt arbetsomrade kravs!

+ Avlagsna satet och benstoden.

» Skruva loss bultarna (4x) som faster benstodets stddram
vid satets stédram.

+ Lossa fotstddets fastskruv och sénk ned fotstodet for att
avlagsna det fran benstddet.

» Skruva fast vadstddets fastkonsol vid mittpelaren.

» Montera vadstdden vid fastkonsolen.

» Skjut fast den centrala benstédsenheten framtill pa
satets stédram och fast den centrala benstddsenheten
med bultarna (4x) pa ovansidan av och en bult pa
vardera sidan av satets stédram.

» Anslut kabelférlangningarna till kontakterna och
styrboxen.

Obs! Ett kopplingsschema finns pa baksidan av
styrboxens hdlje.

+ Haka fast satet och tryck det pa plats nedat.

* Forsiktighet! Programmera om stolens reglage.

Relevanta artikelnummer
1016781 Electrically elevating central legrest without
calfplates

Verktyg som kravs
T30 10
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