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SUNRISE MEDICAL ESCUCHA

Muchas gracias por haber escogido un producto Switch-It. Nos encantaria
recibir sus preguntas o comentarios sobre este manual, la seguridad y fiabili-
dad del sistema y el servicio que recibe del distribuidor autorizado de Sunrise
Medical donde adquirio el producto. No dude en escribirnos a la direccién
siguiente:

Sunrise Medical S.L.
Poligono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga — Vizcaya
Espafa
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Aseglrese de registrar su producto, y avisenos si cambia de direccion.

Esto nos permitira mantenerlo actualizado con informacién acerca de segu-
ridad, nuevos productos y opciones para ampliar el uso y el disfrute de este
producto.

También puede registrar su producto en: www.SunriseMedical.es
PARA RESPONDER A SUS PREGUNTAS

El distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirié el producto
puede responder a la mayoria de sus preguntas sobre la seguridad, el uso y el
mantenimiento del mismo.

Para referencia futura, rogamos que rellene lo siguiente:

Distribuidor:

Direccién:

Teléfono:

N° de serie: Fecha de Compra:

INFORMACION ADICIONAL QUE USTED DEBE SABER

Ninglin componente de este producto se fabricd con caucho natural Latex.

A F&

Si tiene dificultades visuales,
puede encontrar este
documento en formato pdf
visitando:
www.SunriseMedical.es

"“ INFORMACION DE ELIMINACION DE
@¢ RESIDUOS Y RECICLADO

Cuando este producto alcance el final de su vida Util, sirvase llevarlo a un
punto de recoleccién aprobado o de reciclaje designado por las autoridades
locales. Este producto se fabrica utilizando una variedad de materiales. No
debe desechar el producto como lo haria con desechos normales del hogar.

Debe desechar su producto de manera adecuada, de conformidad con
las leyes y regulaciones locales. La mayoria de los materiales utilizados en la
construccion de este producto son totalmente reciclables.

La recoleccién y reciclaje separados del producto al momento de desecharlo
ayudara a conservar los recursos naturales y a asegurar que
se deseche de manera que proteja al medioambiente.

Conforme a las recomendaciones mencionadas, antes de desechar el

Firma y sello del distribuidor

producto, deberd comprobar la propiedad legal del mismo.
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NOTA: Compruebe que ninguna pieza se haya dafiado durante el transporte. En caso de detectar algin dafio, NO utilice el producto.
Comuniquese con la compafiia de transporte o con Sunrise Medical para saber cémo proceder.

A {ADVERTENCIA!

NO instale este equipo sin antes haber leido y comprendido este manual. Si no comprende las Advertencias, Precauciones e Instrucciones,
comuniquese con un profesional clinico o distribuidor autorizado de Sunrise Medical; de lo contrario podrian producirse lesiones o

dafios.

A {ADVERTENCIA! @ @

Este dispositivo puede verse afectado por la interferencia electromagnética (EMI) e interferencia de radiofrecuencia (RFI).

1. Determinadas fuentes de ondas de radio, como las emisoras de radio, emisoras de televisién, transmisores de radio amateur (HAM),
radios de dos vias y teléfonos moviles, pueden afectar el control eléctrico.

2. Sise produce un movimiento involuntario o la desactivacién del freno, APAGUE la silla de ruedas eléctrica y no la ponga en marcha

hasta haber realizado una inspeccion, reparaciéon y/o sustitucion.

3. Silasilla de ruedas eléctrica funciona de manera errética, APAGUELA y no la ponga en marcha hasta haber realizado una inspeccién,

reparacién y/o sustitucion.

4. Sila palanca del joystick esta dafada, puede hacer que la silla funcione de manera erratica. Apaguela y no la ponga en marcha hasta

haber realizado una inspeccion, reparacion y/o sustitucion.

5. Sialguno de los cables del dispositivo se pela, corta o desconecta de alguna manera, APAGUE la silla y no la ponga en marcha hasta

haber realizado una inspeccién, reparacién y/o sustitucion.

INFORMACION PARA EL USUARIO

Enhorabuena por elegir un producto Switch-It. Nuestros
productos de movilidad estan disefiados para aumentar la
independencia del usuario y hacer su vida cotidiana mas facil.

Nuestros productos estan en contante proceso de mejora por lo
que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el disefio
de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Sobre este manual de instrucciones
Este manual le ayudard a utilizar y mantener su producto de
forma segura.

Area de aplicacién: El usuario

Los controles para las sillas de ruedas eléctricas estan disefiados
exclusivamente para la utilizacién personal de un usuario incapaz
de caminar o con movilidad reducida, tanto en exteriores como
en interiores, por lo que requiere una silla de ruedas eléctrica.
Conducir una silla de ruedas exige capacidades cognitivas, fisicas

y visuales. El usuario debe ser capaz de estimar y corregir los
resultados de las acciones emprendidas durante el funcionamiento
de la silla de ruedas.

El usuario debe estar familiarizado con el contenido de este
manual antes de conducir la silla de ruedas. Asi mismo, antes de
comenzar a conducir la silla de ruedas, el usuario deberia haber
recibido instrucciones completas por parte de un distribuidor
autorizado cualificado. Las primeras sesiones con la silla de
ruedas deberan llevarse a cabo bajo la supervision de un técnico/
entrenador/ distribuidor autorizado cualificado.

S\uUiTCH-IT

TECNOLOGIAS INTELIGENTES
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A. Descripcion del producto

Los Switch-It VersaGuide™ y VersaGuide™ EZ son joysticks compactos
que pueden montarse en muchos lugares. Las opciones de instalacién
virtualmente ilimitadas son las que dan nombre al versatil VersaGuide.
Tanto el VersaGuide como el VersaGuide EZ ofrecen control
proporcional (hacia adelante, atras, izquierda y derecha), asi como dos
conexiones conmutadas para modo y encendido/apagado, con una
opcién para instalar los interruptores. VersaGuide difiere del VersaGuide
EZ en cuanto a la cantidad de fuerza de actuacién necesaria para alcanzar
la velocidad maxima. VersaGuide requiere alrededor de 240 gramos
mientras que el EZ requiere alrededor de 120 gramos.

La vida util estimada de este producto es de 5 afios.

B. Informacion técnica

* Tipo de control alternativo: Proporcional
* Tipo de activacion: Desplazamiento del joystick
» Méxima proyeccién/desplazamiento:
* VersaGuide — 22°
* VersaGuide EZ - 12°
* Fuerza de activacion:
* VersaGuide — 240 g
* VersaGuide EZ-120g
*+ Reaccion: Desplazamiento/Movimiento de la palanca del joystick

* Tipo de conector: Conexion Sub-D de 9 contactos a la pantalla de la
silla de ruedas

C. Compatibilidad

* Electronica R-Net Penny & Giles: Se requiere pantalla Omni
* Electroénica Curtis - Admite 50: Requiere una pantalla mejorada
+ Controles dinamicos DX2: Requiere dongle DX Switch-It (DXD)

* Electrénica Invacare: Se requiere el médulo de aspiracién y soplido
Invacare MK6 (SNPMK®). La versién MicroPilot™ para Invacare (MP-
[) debe solicitarse en el momento de realizar el pedido.

D. Caracteristicas principales

* VersaGuide cuenta con la caracteristica propia de poseer dos
entradas de sensores Smartjack, ubicadas en la parte inferior de la
carcasa del joystick. Los Smartjacks se adaptan automaticamente
tanto a los interruptores de proximidad como a los mecénicos.

* El conector monocasco de 1/8 pulgada del cable D-Sub 9 esta
conectado al puerto derecho del Smartjack y debe conectarse al
puerto de alimentacién del Omni o pantalla mejorada.

* El segundo puerto Smartjack puede configurarse a través de la
programacion de la silla de ruedas eléctrica como interruptor de
usuario.

* Los sensores de proximidad sin contacto ubicados en “cuellos de
cisne” flexibles y montados en el joystick mediante piezas especiales
resultan populares tanto para usar en el VersaGuide como en el
VersaGuide EZ.

* El VersaGuide EZ con protector de mentén se recomienda para el
control de mentén.

E. Solucién de posibles problemas

Contacte con el distribuidor de Sunrise Medical donde adquirié el
producto.
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F. Consejos de mantenimiento

La vida util de la silla de ruedas depende del buen cuidado que

se le dé a la misma. Para obtener informacién sobre ajustes
especificos, mantenimiento o reparaciones, pongase en contacto
con el distribuidor autorizado de Sunrise Medical donde adquirié el
producto.

Medidas de higiene al reutilizar la silla:

Antes de volver a dar uso a la silla, debe prepararla con cuidado.
Todas las superficies que entran en contacto con el usuario deben
ser tratadas con un espray desinfectante.

Para ello, debe utilizar un desinfectante autorizado/recomendado
en su pals, a base de alcohol, para una desinfeccién rapida de
productos y dispositivos médicos que deben desinfectarse
rapidamente.

Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante del desinfectante
que usa.

Por lo general, no se puede garantizar una desinfeccion completa en

las costuras o juntas. Por lo tanto, le recomendamos que deseche
los arneses de asiento y respaldo para evitar la contaminacion
microbacteriana con agentes activos, de acuerdo con la ley local de
proteccion contra infecciones.

Garantia

Switch-1t® VersaGuide™ /VersaGuide EZ™ Manual del Usuario

Condiciones de almacenamiento seguro:

* Los productos deben almacenarse en un lugar seco; entre 20 -
75% de humedad relativa.

* Proteger de la luz solar directa y del polvo durante largos
periodos.

* Lejos del calor directo y a una temperatura entre 5° Cy 40° C

» Coloque y apile los productos embalados segun las flechas "este
lado arriba" del envase.

+ Siun paquete es alto y estrecho y, por tanto, potencialmente
inestable, aseglirese de que esté bien sujeto en el palé o en la
estanteria, para evitar que se caiga.

» No apilar nada encima de los productos embalados cuando
aparezca la marca "no apilar" en el embalaje.

* El producto no debe almacenarse nunca en exteriores y a la
intemperie.

Ver el documento “Condiciones Generales de Garantia” que acompafia a este manual de usuario. También disponible en www.

sunrisemedical.es seccién “Condiciones Generales de Venta”.
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Nombre del
Tipo: producto, n'umero M D Es'te 5|r'n.bolo sgn'lﬁca
de referencia Dispositivos Médicos
(SKU)
Numero de Direccién del
serie fabricante
Fecha de - Representante au-
XXXX-XX-XX
ﬁl fabricacion E torizado en Europa
c € Marca CE UK | RP Persona_respor}sable
en el Reino Unido
Direccién del
EE Marca UKCA CH |REP representante en
Suiza
[:E ‘Consult(‘e las % Direccién del
instrucciones .
importador
de uso

El sistema de gestiéon de SUNRISE MEDICAL cuenta con las certificaciones EN ISO
13485 e ISO 14001.

Sunrise Medical cuenta con la certificacion 1ISO-13485, que acredita la calidad de
nuestros productos en cada uno de sus procesos, desde el disefio a la fabricacion
y distribucion. Este producto cumple las normas establecidas en las normativa de la
UE y del Reino Unido.

La variedad de opciones disponibles, asi como el disefio modular de la silla,
permiten que ésta pueda ser usada por personas que no pueden caminar o
con movilidad reducida debido a:

- Paralisis - Pérdida de extremidades (amputacion)

- Defecto o deformidad en extremidades

- Contracturas o lesiones en articulaciones

- Enfermedades tales como defi ciencia circulatoria o cardiaca, alteracion de
equilibrio o caquexia, o ancianos que todavia conservan fuerza en la parte
superior del cuerpo.

La silla de ruedas no se utilizara en caso de:
- Trastorno de la percepcion - Desequilibrio
- Discapacidad para sentarse

NOTA: Informacion general para el usuario. No seguir estas instrucciones
puede resultar en dafos fisicos, dafios al producto o dafios para el medio
ambiente.

r=|=-=-=-=-==®=®="====="1

®

Type: VersaGuide

L EJEMPLO
RINRRE ] et ool yrvemo0

Fresno, CA 93727

[SN] MIP-####4#

C€ [
UK

CA

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

69254 Malsch-HD / Germany

Alternate
Control

Aviso al usuario y/o paciente: cualquier incidente grave que haya ocurrido
en relacion con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad
competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o el
paciente.

Ce

B4Me - Adaptaciones especiales

Sunrise Medical recomienda encarecidamente que para garantizar que

su producto fabricado a través del servicio de sillas personalizadas B4Me
funcione segun lo previsto por el fabricante; toda la informacion proporcionada
con su producto B4Me se lee y se comprende antes de utilizarlo por primera
vez. Sunrise Medical también recomienda que dicha informacion no se
deseche después de leerla, sino que se guarde de forma segura para futuras
referencias.

Como fabricante, SUNRISE MEDICAL, declara que este producto
se ajustan al Reglamento de Dispositivos Médicos (2017/745).

Combinaciones de dispositivos médicos

Es posible combinar este dispositivo médico con uno o mas dispositivos
médicos u otros productos. La informacion sobre qué combinaciones son
posibles se encuentra en www.SunriseMedical.es. Todas las combinaciones
enumeradas se han validado para cumplir con los Requisitos Generales de
Seguridad y Rendimiento, seccién 14.1 de la Regulacién de Dispositivos
Médicos 2017/745.

Puede encontrar asesoramiento sobre las combinaciones, y el montaje en
www.SunriseMedical.es.
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Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 — Montale
29122 Piacenza

Italia

Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17

CH-3110 Munsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3

1540 Vestby

Norge

Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5

431 53 MolIndal

Sweden

Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.

H — Park, HerSpicka 1013/11d,
639 00 Brno

Czech Republic

Tel.: (+420) 547 250 955

Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz

Bezplatna linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Markeervej 5-9

2630 Taastrup
Denmark

+4570 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

Sunrise Medical Australia

11 Daniel Street

Wetherill Park NSW 2164
Australia

Ph: +61 2 9678 6600

Email: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical (US) LLC
North American Headquarters
2842 N. Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA

(800) 333-4000

(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com

CH

EC_|REP|

Website Address:
Orders.switchit@sunmed.com

UK
CA

B

4B SUNRISE
N WEDICAL.

©2023 Sunrise Medical (US) LLC
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UK

EU

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4

69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland

Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical Ltd.
Thorns Road

Brierley Hill

West Midlands

DY5 2LD

England

Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.

Poligono Bakiola, 41

48498 Arrankudiaga — Vizcaya
Espana

Tel.: +34 (0) 902142434

Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland

Sp. zo.0.

ul. Elektronowa 6,

94-103 £6dz

Polska

Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands

T: +31 (0)30 — 60 82 100
F: +31 (0)30 — 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.\V.
Vossenbeemd 104

5705 CL Helmond

The Netherlands

T: +31 (0)492 593 888

E: customerservice@sunrisemedical.nl

www.SunriseMedical.nl

www.SunriseMedical.eu (International)

Sunrise Medical S.A.S

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Mickaél Faraday
37170 Chambray-Lés-Tours
Tel : + 33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr



