MONTERINGSANVISNING

Ekerskydd

LEVO Summit EL/LEVO Summit MA/
LEVO LCEV/LEVO LAE

transparent
22" 02.066.1014 | speichenschutz
24" 02.066.1015 spoke guard
26" 02.066.1017
Benamning Artikelnummer
Ekerskydd ] 02.066.1015
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MONTERINGSANVISNING

Montering av ekerskydd pa manuella starullstolar fran LEVO

Ekerskyddet (02.066.1015) monteras genom att det trycks pa plats fran hjulets utsida. Nar
drivringarna monteras halls ekerskyddet pa plats av drivringarnas infastningar.

For ytterligare fixering borras hal i ekerskyddet vid lampliga ekrar. De medféljande clipsen
fors darefter genom halen och trycks fast runt ekrarna tills de klickar pa plats.




& SUNRISE
MEDICAL

LEVO AG Sunrise Medical AB
Anglikerstrasse 20 Neongatan 5

CH-5610 Wohlen 431 53 MélIndal
Switzerland Sverige

T: +41 (0)56 618 44 11 T: +46 (0) 31 748 37 00

E: office@levo.ch E: post@sunrisemedical.se

www.levo.ch www.sunrisemedical.se



